


ENDOSEALER PLUS - Selante para Canal Radicular

ENDOSEALER PLUS - Sellador para Canal Radicular

DESCRICAO

O Endosealer Plus é um selante de canal
radicular com sistema reacional de resina
epoxi-amina com propriedades
fisico-quimicas diferenciadas no mercado.
Apresenta um sistema de homogeneizacdo
em ponteiras de automisturas,
possibilitando a aplicacdo direta no canal
radicular, com economia de tempo e de
material. Possui excelente radiopacidade,
favorecendo a observagcdo do campo clinico
em imagens radiograficas.

APRESENTACAO
1 Seringa corpo duplo com 15 g e 20
ponteiras aplicadoras.

INDICACAO
O Endosealer Plus é um produto destinado a
obturacéo permanente de canais
radiculares, em combinacdo com cones de
guta percha.

COMPOSICAO
Pasta ambar: cargas, aminas,
radiopacificadores, solventes e
estabilizantes.
Pasta branca: cargas, resina epoxi,
radiopacificadores, solventes e

estabilizantes.

MODO DE USO

A seringa e as ponteiras ndo podem ser
reprocessadas. Em todos os procedimentos
em que utilize o Endosealer Plus, o
profissional deve paramentar-se com luvas e
6culos de protecao.

Preparo da cavidade

Antes da aplicacdo do material, deve-se
preparar, limpar adequadamente e secar os
canais radiculares. Em todos esses
procedimentos, deve-se utilizar as técnicas
intrinsecas a endodontia.

Nota 1: Antes de encaixar as ponteiras de
automistura, deve-se dispensar em uma
superficie um pouco de material até que as
pastas branca e ambar escoem na mesma
propor¢do. Caso o profissional ndo faca esse
procedimento, o produto podera ndo tomar
presa adequadamente e comprometer a sua
aplicacdo clinica.

Nota 2: Quando for utilizada dgua oxigenada
como solucdo de irrigagcdo, deve-se fazer
uma nova irrigacdo com hipoclorito de sédio
e soro fisiolégico, seguindo da completa
slecagem, antes da aplicacdo do Endosealer
Plus.

Selante de canal radicular

1. Retire a tampa pressionando e girando ao
mesmo tempo a 90°.

2. Para montagem da ponteira aplicadora,
encaixe a ponteira de automistura e, em
seguida, a ponta intracanal. A ponteira
apresenta um sistema de adaptacdo em
posicdo Unica visando ndo misturar as
pastas inadequadamente.

3. Apds o encaixe da ponteira aplicadora, o
material j& estd disponivel para a
aplicacdo clinica.

4. Pressione cuidadosamente o embolo da
seringa, e as duas pastas serdo
homogeneizadas automaticamente na
canula da ponteira de automistura.

5. Apos a aplicacdo, deve-se voltar a tampa
da seringa e higienizar o sistema com
alcool 70%.

6. Este produto deve ser utilizado com cones
de guta percha.

Tempo de presa

A temporizacdo refere-se ao tempo do inicio
da aplicagdo (ponteira de automistura) e
completo endurecimento do produto. Em
temperatura de até 25 °C o produto tem
presa em até 60 horas. Por outro lado, em
temperatura corporal (36 — 37 °C), o tempo
maximo de reacdo é de 24 horas apdés o
inicio da aplicacgdo.

ADVERTENCIAS

* Uso exclusivo do cirurgido-dentista.

¢ N3o reutilize a embalagem vazia.

e Mantenha o material fora do alcance das
criangas.

Este material foi fabricado somente para
uso odontolégico e deve ser manipulado
de acordo com as instrugdes de uso. O
fabricante ndo é responsavel por danos
causados por outros usos ou por
manipulagdo incorreta ndo descrita nesse
manual. Além disso, o usudrio esta
obrigado a comprovar, antes do emprego e
sob sua responsabilidade, se este material
é compativel com a utilizacdo desejada,
principalmente quando esta utilizagdo ndo
estd indicada na presente indicacdo de
uso.

Seguir rigorosamente os procedimentos
fornecidos nas instrucdes de uso.

Caso realize assepsia com dgua oxigenada
ou hipoclorito de sédio, seque a regido
eficientemente antes da aplicacdo do
cimento endoddntico.

Nao permita que os objetos, pastas e
fragmentos soltos sejam deglutidos ou
aspirados.

Deve ser evitado o contato do Endosealer
Plus ndo curado com a pele, mucosas e
olhos. Quando ainda ndo curado, o
produto pode provocar um efeito
ligeiramente irritante.

Em caso de reagdes alérgicas, suspender o
uso imediatamente. Se necessario buscar
orientacdo médica.

Produto de uso Unico. Apds a reacdo de
presa o produto ndo retorna a consisténcia
inicial.

Proibido reprocessar.

N&o exponha o material a temperaturas
acima de 25 °C.

N&o exponha o material diretamente 3 luz
solar.

Recoloque a tampa da
imediatamente apés o uso.
Evite o contato com os olhos para ndo
danificar a cérnea. Em caso de reag¢do com
esse tecido, deve-se lavar com agua em
abundancia e procurar assisténcia médica.
Evite o contato com a mucosa oral a fim de
ndo ocorrer a formacdo de processos
inflamatérios. Em contatos acidentais
recomenda-se a lavagem com &agua em
abundancia e assisténcia médica.

Evite a ingestdo do produto. Em casos
acidentais, o paciente deverd ingerir
bastante agua e, em caso de reacdes
indesejadas, deve-se procurar assisténcia
médica.

O Endosealer Plus apresenta em sua
composicdo um sistema quimico reacional
de resina epdxi-amina. Sdo descritas na
literatura reacbes alérgicas em alguns
pacientes que tiveram contato com outros
materiais com férmula quimica similar na
pele, olhos e mucosa oral. Nesses casos, o
profissional deve orientar os pacientes e
verificar a predisposicdo alérgica destes.
N&o aplique o Endosealer Plus em excesso
na cavidade, a fim de ndo danificar o tecido
periapical.

seringa

e N3o utilize o material se a embalagem
estiver danificada.

PRECAUCOES

* Este produto deve ser utilizado apenas em
conformidade com as instrucdes de uso.
Use EPI ao manusear o produto, incluindo
luvas e 6culos de protecdo. Recomenda-se
que os pacientes também utilizem 6culos
de protecédo.

O contato com fluidos do canal, sangue e
saliva podem comprometer o sucesso da
restauracdo. Nestes casos, deve-se utilizar
um sistema de isolamento adequado.

As seringas que apresentarem
contaminac¢do devem ser descartadas.

As seringas ndo podem ser reprocessadas
e devem ser manipuladas com luvas
desinfectadas.

Para cada paciente deve ser utilizada uma
ponteira de aplicagdo nova, a fim de evitar
contaminagdes. A cada uso, deve-se
descarta-la.

Caso o profissional opte em manipular o
Endosealer Plus sem o uso das ponteiras
aplicadoras, deve-se realizar a
homogeneizacdo adequada a fim de
garantir a presa completa do material no
interior do canal radicular. Além disso, o
produto dever ser manipulado em uma
placa de vidro estéril e ndo deve ser
compartilhado com outros pacientes.
Antes de encaixar as ponteiras
aplicadoras, deve-se dispensar em uma
superficie um pouco de material até que as
pastas branca e ambar escoem na mesma
proporc¢do. Caso o profissional ndo faca
esse procedimento, o produto podera ndo
tomar presa adequadamente e
comprometer a sua aplicagdo clinica.

Em caso de armazenamento em sistemas
refrigerados, antes da aplicacdo, deve-se
deixar o material em temperatura
ambiente para que o mesmo alcance a
fluidez adequada.

CONTRAINDICACAO

O Endosealer Plus ndo deve ser utilizado em
caso de hipersensibilidade (alergia)
conhecida a qualquer um dos componentes
da férmula.

EFEITO ADVERSO

Até o momento néo foi identificado nenhum
efeito adverso do produto Endosealer Plus.
Contudo, ha relatos na literatura a respeito
de reacdes alérgicas envolvendo produtos
odontolégicos com resinas epdxi e aminas.
Nestes casos, o profissional deve orientar o
paciente e suspender o uso.

CONDIQC_)ES DE ARMAZENAMENTO

Armazene o Endosealer Plus em sua
embalagem original e em local limpo e seco.
Conserve o material vedado
adequadamente e sem exposicdo a luz ou
umidade elevada. Deve-se manter o produto
a temperatura controlada entre 4 °C e 25 °C.

PRAZO DE VALIDADE

Se acondicionado conforme instrucdo do
fabricante, o produto tem validade de 24
meses a partir da data de fabricacdo. Nao
usar apos a data de validade.

MODO DE DESCARTE
N&o reutilize o produto e descarte de acordo
com a legislagdo local.

DESCRIPCION

Endosealer Plus es un sellador de conductos
radiculares con un sistema de reacciéon de
resina epoxi-amina con propiedades fisicasy
quimicas excepcionales. Presenta un
sistema de homogeneizacién en puntas
auto-mezcladoras, permitiendo la aplicacion
directa en el conducto radicular, ahorrando
tiempo y material. Posee excelente radiopa-
cidad, favoreciendo la observacion del
campo clinico en imagenes radiogréficas.

PRESENTACION
1 Jeringa cuerpo doble con 15 g y 20
punteras aplicadoras.

INDICACION
Endosealer Plus es un producto para la
obturacién permanente de conductos
radiculares en combinacién con conos de
gutapercha.

COMPOSICION

Pasta ambar: cargas, aminas, radiopacifica-
dores, disolventes y estabilizantes.

Pasta blanca: cargas, resina epoxi, radiopaci-
ficadores, disolventes y estabilizadores.

MODO DE USO

La jeringa y las punteras no pueden reproce-
sarse. En todos los procedimientos en los
que se utilice Endosealer Plus, el profesional
debe llevar guantes y gafas de proteccion.

Preparacion de la cavidad

Antes de aplicar el material, los conductos
radiculares deben prepararse, limpiarse y
secarse adecuadamente. En todos estos
procedimientos deben utilizarse las técnicas
intrinsecas a la endodoncia.

Nota 1: Antes de colocar las punteras
automezcladoras, se debe dispensar un
poco de material sobre una superficie hasta
que las pastas blanca y ambar fluyan en la
misma proporcién. Si el profesional no hace
esto, el producto puede no fraguar correcta-
mente y poner en peligro su aplicaciéon
clinica.

Nota 2: Cuando se utiliza perdxido de
hidrégeno como solucién de irrigacion, debe
realizarse una nueva irrigacion con hipoclori-
to de sodio y solucién salina, seguida de un
secado completo, antes de aplicar Endose-
aler Plus.

Sellador de conductos radiculares

1. Retire la tapa presionando hacia abajo y

girando 90° al mismo tiempo.

2. Para montar la puntera aplicadora, adapte
la puntera automezcladoray, a continuaci-
6n, la punta intracanal. La puntera tiene
un sistema de adaptaciéon de una sola
posiciéon para no mezclar las pastas de
forma inadecuada.

. Tras fijar la puntera aplicadora, el material
ya estd disponible para su aplicacion
clinica.

4. Presione con cuidado el émbolo de la

jeringa y las dos pastas se homogeneiza-

ran automaticamente en la canula de la
puntera automezcladora.

Tras la aplicacion, vuelva a colocar el

capuchén de la jeringa e higienice el

sistema con alcohol al 70%.

Este producto debe utilizarse con conos

de gutapercha.
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Tiempo de fraguado
La temporizacién se refiere al tiempo
transcurrido desde el inicio de la aplicacion

(puntera automezcladora) hasta el endureci-
miento completo del producto. A temperatu-
ras de hasta 25 °C, el producto endurece en
60 horas. En cambio, a temperatura corporal
(36 -37°Q), el tiempo maximo de reaccion es
de 24 horas desde el inicio de la aplicacién.

ADVERTENCIAS
¢ Uso exclusivo de cirujanos dentistas.
¢ No reutilizar envases vacios.
¢ Mantener el material fuera del alcance de
los nifios.
¢ Este material ha sido fabricado exclusiva-
mente para uso dental y debe manipularse
de acuerdo con las instrucciones de uso. El
fabricante no se hace responsable de los
dafos causados por otros usos o por una
manipulacién incorrecta no descrita en
este manual. Ademés, el usuario estd
obligado a comprobar, antes de su uso y
bajo su responsabilidad, que este material
es compatible con el uso previsto, especial-
mente cuando este uso no esté indicado en
las presentes instrucciones de uso.
Siga estrictamente los procedimientos
indicados en las instrucciones de uso.
Si la asepsia se realiza con peréxido de
hidrégeno o hipoclorito de sodio, secar
bien la zona antes de aplicar el cemento
endodéntico.
No permita que objetos sueltos, pastas y
fragmentos sean tragados o aspirados.
Debe evitarse el contacto del Endosealer
Plus no curado con la piel, las mucosas y
los ojos. Cuando aun no estd curado, el
producto puede tener un efecto ligeramen-
teirritante.
En caso de reacciones alérgicas, interrum-
pa inmediatamente su uso. En caso
necesario, acuda al médico.
Producto de uso uUnico. Tras la reacciéon de
fraguado, el producto no recupera su
consistencia inicial.
Prohibido reprocesar.
No exponer el material a temperaturas
superiores a 25 °C.
No exponga el material a la luz solar
directa.
Volver a colocar el tapon de la jeringa
inmediatamente después de su uso.
Evitar el contacto con los ojos para no
dafnar la cérnea. En caso de reaccién con
este tejido, aclarar con abundante agua y
acudir al médico.
Evitar el contacto con la mucosa oral para
prevenir la formacién de procesos inflama-
torios. En caso de contacto accidental,
aclarar con abundante agua y acudir al
meédico.
Evite ingerir el producto. En caso de
accidente, el paciente debe beber mucha
aguay, en caso de reacciones no deseadas,
se debe solicitar asistencia médica.
Endosealer Plus contiene un sistema de
reaccién quimica de resina epoxi-amina. Se
han descrito en la literatura reacciones
alérgicas en algunos pacientes que han
tenido contacto con otros materiales con
una férmula quimica similar en la piel, ojos
y mucosa oral. En tales casos, el profesio-
nal debe aconsejar a los pacientes y
comprobar su predisposicion alérgica.
No aplique demasiado Endosealer Plus en
la cavidad para no dafar el tejido periapi-
cal.
e No utilice el material si el embalaje esta
dafado.

PRECAUCIONES
* Este producto debe utilizarse de acuerdo
con las instrucciones de uso.

e Utilizar EPI al manipular el producto,
incluyendo guantes y gafas. Se recomienda
que los pacientes también usen gafas
protectoras.

El contacto con fluidos del conducto,
sangre y saliva puede poner en peligro el
éxito de la restauraciéon. En estos casos,
debe utilizarse un sistema de aislamiento
adecuado.

Las jeringas
desecharse.
Las jeringas no pueden reprocesarse y
deben manipularse con guantes desinfec-
tados.

Debe utilizarse una puntera de aplicacion
nueva para cada paciente a fin de evitar la
contaminacion. Deséchela después de

contaminadas  deben

cada uso.
e Si el profesional opta por manipular
Endosealer Plus sin utilizar punteras

aplicadoras, debera realizar una homoge-
neizacién adecuada para garantizar el
fraguado completo del material en el
interior del conducto radicular. Ademas, el
producto debe manipularse en un recipien-
te de vidrio estéril y no debe compartirse
con otros pacientes.

Antes de colocar las punteras aplicadoras,
se debe dispensar un poco de material
sobre una superficie hasta que las pastas
blanca y dmbar fluyan en proporciones
iguales. Si el profesional no hace esto, el
producto puede no fraguar correctamente
y poner en peligro su aplicacién clinica.

En caso de almacenamiento en sistemas
refrigerados, el material debe dejarse a
temperatura ambiente antes de su
aplicacién para que alcance la fluidez
adecuada.

CONTRAINDICACION

Endosealer Plus no debe utilizarse en caso
de hipersensibilidad (alergia) conocida a
alguno de los componentes de la formula.

EFECTO ADVERSO

Hasta la fecha, no se han identificado efectos
adversos del producto Endosealer Plus. Sin
embargo, existen informes en la literatura de
reacciones alérgicas relacionadas con
productos dentales con resinas epoxi y
aminas. En estos casos, el profesional debe
advertir al paciente e interrumpir su uso.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
Almacene Endosealer Plus en su envase
original en un lugar limpio y seco. Mantener
el material debidamente cerradoy alejado de
la luz o de la humedad elevada. El producto
debe conservarse a una temperatura
controlada entre 4 °Cy 25 °C.

VALIDEZ

Si se envasa segun las instrucciones del
fabricante, el producto es vélido durante 24
meses a partir de la fecha de fabricacién. No
utilizar después de la fecha de caducidad.

MODO DE DESCARTE
No reutilice el producto y eliminelo de
acuerdo con la legislacién local.



